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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 


В состав запасных частей входят: 
1) подшипник 6292РС РМ-69/М-86106 


2) подшипник ЗЛ-9/609 РМ-69/М-86100 


3) вкладыш 4-Х14-2531-0121 
4) резиновый вкладыш 2-15-2535-031-1 
(только в исполн. 1) 
5) банка лака 4161-000-ХХХ белый Мо 1 
) банка лака 4161-000-ХХХ серый № 1 
7) банка лака 4161-000-ХХХ серый № 3 
Запасные части для ремонтов следует заказывать особно. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
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| 
| Фот. 1. Общий вид стойки 530-1 
Стойка для рентгеновских снимков с рентгеновской решеткой типа 530 является эле- 
ментом рентгеновской установки (комплекта), предназначенным для исполнения рент- 
геновских снимков при помощи рентгеновской решетки или без решетки. 
Рентгеновскую решетку можно устанавливать в разных положениях, что дает возмож- 
ность произведения снимков при разных позициях пациента. 
Снимки можно производить в разных позицях пациента, а именно в позиции: 
- стоящей при решетке (фот. 2), 
- сидашеи при рещетке (фот. 3), 
— сидящей на решетке (фот. 4), 
— лежащей на столе, к которому придвинуто стойку (фот. 5), 
— лежащей на столе над решеткой (фот. 6), 
- стоящей на некотором расстоянии от решетки (увеличение снимки) (фот. 7), 
Большой диапазон возможных устанавлибаемых положений решетки и оборудова- 
ния стоики дает возможность произведения снимков: легких, позвоночника, желудка, 
черепа (сидящий пациент), а также урологических, гинекологических (пациентка сидя- 
щая на плите решетки), увеличенных и других снимков. 
Стойка оснащена двумя рентгеновскими растрами, что дает возможность применения 
нормальной сьемочной техники, а также техники жесткого излучения. 
Стойка 530 выпускается в двух исполнениях: 
самостоятельно стоящая на базе – 530-1, 
- пристенная крепящаяся к стене - 530-2. 
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Недопустимая регулировка балансировки при увеличении веса подвижного узла, 
вызванного дополнительных фабрично непредусмотренных деталей или при за- 
данном оборудовании без устранения грузиков. 
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3.4. Замена резинного вкладыша (,,Запасные части” поз. 3) арретажного устройства 
вертикальной тележки | | 
При замене резинного вкладыша арретажного устройства тележки следует вы- 
винтить хвостовик арретажа (фот. 8 поз. 7) затем придерживая рычаг с вкладышем, 
через вырезку в тележке вывинтить специальный винт (фот. 12 поз. 2). С ръчага вы- 
нуть вкладыш и приклеить новый вкладыш при помощи клея соединяющего резину 
с металлом. Рычаг собрать в обратной последовательности. 
3.5. Замена резиновых вкладышей арретажного устройства базы 
Замену следует производить в лежащем положении стойки $30-1 проклеивая 
новые вкладыши в полых гнездах. _ | 
3.6. Регулировка сопротивления наклона решетки 
Регулировку сопротивления наклона решетки следует производить путем пово- 
рота гайки (фот. 8 поз. 6), после предварительного ослабления контргайки (фот. 8 
поз. 7). После окончания регулировки затянуть контргайку до отказа. 
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Рис. 3. Схема балансировочной системы колонки. Положение червяка при установке 
тележки в верхней части колонки (черта на торце червяка в верхней части) 


а ал ИН Ноа зносам 
= ағ. и == емее еді 


стрелки показывают 
напрабление 
зажел.иа 


обернуть стольной пробоколой 08 ми 


и приспабать оелобом 
Рис. 4. Хвостовик троса балансировочной системы 


| 
| 
| 


Адто тате 


3.2. Регулировка зазоров подшипников каченя на эксцентриковых осях: 
а. Зазорь между боковъми подшипниками и направляющими колонки следует 
регулировать при помощи вывинчивания прижимных винтов в отверстиях В 
(фот. 12) и путем поворачивания зксцентриковой оси в вырезке А (фот. 12). 
После регулировки зазора положение зксцентрика установить винтами в отве- 
рстиях В (фот. 12). 
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С правой стороны кронштейна тележки встроена защелка, которая фиксирует наклон 
на каждые 30°. Отсчет угла наклона производится по лимбу с угловой шкалой. Поворот 
решетки в плоскости растра возможен только после отпуска защелки, находящейся 
внизу решетки (передвижение рычага снабженного захватом - фот. 8 поз. 4). Диапазон 
поворота в левую сторону: 0°, 57, 10°, 15°, 907, 180" и в правую сторону 0°, 5°, 10°, 15°, 90°, 
180°. 
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Повернутая на 90% решетка работает только в горизонтальном положении. 

Колонка штатива исполнена в биде квадратной трубы. Она прикреплена в нижней 
части четырьмя болтами к базе. База имеет четыре ходовых ролика даюцих возмож- 
ность перемещения стойки по половым направляющим. қр; 

Перемешение стойки может осушествляться после отпуска арретажных устройств 
встроенных в базу стойки (поворот головокна лево). Поворот головок в право вызывает. 
арретировку. 

Тележка колонки с кронштейном снабжена подшипниками качения, обеспечиваю- 
щими соответствующее передвижение по направляющим колонки. | 

Рентгеновская“ решетка вместе с тележкой легко: перемещается и устанавливается в 
любом положении благодаря применению пружинного противовеса. 

Перемещение решетки вдоль колонки можно произвести после отпуска арретажного 
устройства. | | 

Рычаг арретажного устройства расположен в рукоятке, находящейся по правой сто- 
роне кронштейна тележки (фот. 9 поз. 2). | 

Примечание. Пружинная система балансировки имеет самотормозящийся, предохра- 
нительный механизм, срабатывающий в случае обрыва тросика или поломки пружины 
и предохраняющий тележку с решеткой от падения вниз. 
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Обрывы проволок втросе недопустимы. В тросе не должно быть излишнего Поворот решетки в плоскости растра 


уменьшения диаметра. Его наконечник не должен иметь пятна разрушения, (положение зафиксированное зашелкой) 
а также взаимных сдвигов в зажатой трубке. Трос должен быть хорошо смазан. – поворот налево 0°, 57, 10°, 15°, 90°, 180 
я. е со" о о о о 

В случае обнаружения отхода от правильного состояния надо произвести за- поворот направо 0”, 5, 10, 15, 90°, 180 

мену троса и его смазку. Расстояние решетки, расположенной в горизонтальной плоскости, 
| я 
1.3. Проверить подшипники качения и сделать оценку их состояния при помощи кон- пода Е | 2 500 мм 

троля их движения. Они не должны иметь излишних зазоров или заеданий, _ Остальные размеры: 
а также избыточных сопротивлений при вращении. | - для стойки 530-1 на рис. 1, 

Подшипники участвуют: | ~ для стойки 530-2 на рис. 2. 


а) в тележке колонки штатива (11 шт.), это подшипники качающиеся по направля- 
ющим колонки, 
6) в роликах балансировочной системы (2 шт.) внутри колонки, | 5 иди 


поно та оон > 
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в) в червяке балансировочной колонки (2 шт.), находящейся в верхней части ко- | | . 
лонки, | | 
г) в плите решетки (фот. 13 поз. 2), 
д) в ходовых роликах базы (4 шт.) стойки 530-1, 
е) в захвате для кассет (4 шт.). 
В случае повреждения следует произвести замену подшипников. В случае обна- 
ружения избыточного зазора между подшипником и дорожкой качения, следует көре 
произвести регулировку эксцентриковых осей подшипников. 50 


При отстутсвии смазки в подшипниках или при сработанной смазке подши- 
пники надо вновь заправить смазкои. 
1.4. Произвести осмотр арретирующих механизмов: | | | 
а) проверить работу арретажного устройства тележки вдоль колонки штатива, ко- | | | | тты 
торое должно срабатывать после освобождения рычага (сопротивление пе- | | ж. | 
редвижения - минимум 150 М). Плохая работа может быть вызвана износом | | 1 “> 
резиннового вкладыша, которой следуеттогда заменить, или выходом со строя | 5 


~ | 5 НА 
соединительнои тяги, которую следует в этом случае отрегулировать. крака ИН Аа, 
6) проверить арретировку движения наклона рентгеновской решетки, так как даланса 
| сјаела нсиробки 


у нее могут появиться заедания, вызванные плохой смазкой. Арретажное | | 
устройство надо заправить новой смазкой. 

в) проверить арретировку движения базы вдоль направляющих и в случае пло- 
хой работы следует произвести замену (или заправить убытки) резиновых | 
вкладъшей. | 

| 


диапазон дрижениа ҳасиона 


1.5. Осмотреть винты и гайки. В случае ослабления - натянуть до отказа. 
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180 


2. ГОДОВОЙ ОСМОТР 


Не менее чем один раз в год следует произвести осмотр, при котором выполняются | 
операции квартального осмотра, а также ниже указанные. \ | Е | 
2.1. Произвести осмотр червяка балансировочной системы. У канавок троса не до- | | Рис. 1. Стойка 530-1 | 
лжно быть излишнего износа, подшипники скольжения должны находиться | | | | 
в нормальном состоянии. 5 | | | 
2.2. Проверить концевые опоры колонки штатива (находятся в вертикальной тележ- | 
ке). Их резиновые накладки должны выть целыми и без износа. Поврежденные 
накладки надо заменить новыми. 
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1. СБОРКА СТОЙКИ 530-1 


1.1. Установить стойку в вертикальном положении и подвесить грузики. 
1.2: Отвязать пружину в центре колонки и удалить подвязку. | 
1.3. Заложить кожух защищающий переднюю часть колонки штатива (фот. 8 поз. 73): 
- наклонить стойку назад на около 20"; 
- вложить кожух под вертикальную тележку при ее верхнем положении; 
- установить стойку в вертикальном положении; 
- передвинуть тележку в центр колонки; 
- надвинуть кожух на крючки (прижимая в колонке следует передвинуть вниз 
около 20 мм). 
Кожух следует закладывать осторожно, храня его от повреждений тележкой. 
1.4. Привинтить решетку РУБ с торцевой плитой к плите тележки при помощи винтов 
(фот. 8 поз. 9). 
1.5. Собрать тяговой арретаж (фот. 8): 
— отвинтить прихваточную головку с тележки; 
- ввернуть вместо головки наконечник арретажа поз. 7. 
1.6. Сорать на полу направляющие (таблица 2 поз. 7): | 
— вбить в пол деревянные бруски (таблица 2 поз. 3), по отверстиям в направляющих 
(таблица 2 поз. 1), когда пол не деревянный; 
— прикрепить направляющие винтами для дерева (таблица 2 поз. 2). 

Перед окончательным привинчиванием следует проверить, существуеть ли паралле- 
льность направляющих и есть ли соответствующее расстояние (стойка должна легко пе- 
ремещаться). | 
1.7. Подключить провода решетки РУБ к рентгеновскому аппарату согласно электриче- 

ской схеме для этого аппарата. 

Проверить заземление решетки РУБ. 4 


2. СБОРКА СТОЙКИ 530-2 


2.1. Сделать в стене 2 отверстия «: 60/100 мм на расстоянии 226 мм от пола и расстоя- 
нии 180 мм, а также 2 отверстия (2 60/100 на расстоянии 1892 мм от пола и расс- 
тоянии 80, таким образом, чтобы линия прохолящав через центры верхних и ниж- 
них отверстий была вертикальной. 

2.2. Закрепитьв стене стержни с винтовой нарезкой (таблица 2 поз. 7) таким КЕР еже 

_ чтобы были подходящими к отверстиям в стойке при ее вертикальной установке. 

2.3. Отвязать пружину в центре колонки и удалить подвязку. 

2.4. Кожух защищающий торец колонки (фот. 8 поз. 73) поместить под вертикальной 
тележкой при ее верхнем положении. 

2.5. Прикрепить стойку к стене. 


2.6. Закрепить кожух защищающий переднюю часть колонки как в поз. 1.3 сборки 


стойки 530-1, затем произвести операции указанные последовательно в поз. 1.4; 
1.5; 1.7 для стойки 530-1. 
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2. ИСПОЛНЕНИЕ СНИМКОВ 


В решетке поместить соответствующий растр поз. 7 и кассету поз. 2 с фотопленкой 
(фот. 9), а также подготовить к снимку рентгеновский аппарат. После установки решетки 
на соответствующей высоте и под требуемым углом, ввести пациента, установить рент- 
геновскую лампу и сделать снимок. 


ине еек о ттт ето ель ев поел чо летел о р отита чево отечность тои иль 


пе поискать ть или чаше КР ТКТ 


ан т ол тала оне тање аи а иль ны ивент ти летел фени питања а нц 


3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
| ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СНИМКОВ 
Защитный фартук (фот. 10) | 
Защитный передник является защитой гонад от рассеянного излучения во время выпол- 
нения снимков. Он закладывается на профильную направляющую, расположенную на 
боковой стороне плиты (фот. 2). Конструкция передника дает возможность устанавли- 
вать его в любом положении. 


Захват для головы 
Захват для головы применяется при выполнении снимков черепа. 

Накладывается на профильные направляющиеи арретируется головками (фот. 3). Со- 
ответственно плечи легко перемещаются в корпусах, что дает возможность зафиксиро- 
вать неподвижно голову пациента в любом месте. 

Одна часть захвата для головы может быть опорой пациенту при боковых снимках по- 
звоночника. | 


‘чаилоиво онгейАхже ја Ашошо винваопАаодо ише19п аза и Ахио1о ижвояецова эшо || 
'ниневоџлдодо и идловћ зинко.209 члидаводи зживл е 'омитн а ноизтноох 
ген илоомоџаа оновијоо зинежазшоо 019 злидоводи 1эАПэнэ вхитн ихвохенова 3120 | | 


АМЗАЦ И ЗЯаОНУ ОА 3840902 ОП ВИПЯХ ТОНИ 


(за) ОЦ им | неашезизхе-нопнод "еивине до иловћ ачиеАшошодисн ен ниноћлиги ојон 
-ннәоова ниалзизџеоа 10 1авнедхотади но “ЧТеногІзійтее ашия а зочиино хихмовоношнод 
иинәниошаа иди чіннәлисн ла лпташо яА1аеф иланлитве ихио15 ний маннадлоизлтад|] 
| "винаьАиви озэтоАЧизинои 10 злитег 
оц иипхлалтони нозлевижадатиа ; 1аЛ0виз воялино хиховоналлнад ниначношяаа кизая оя 
иолиојз 00 алоадиа мэтсеетодеа “әіеаеиив иожовонепней а ноизтну 
-охен 'охпоџо» иониімәих изто!А8121981000 я етоводи ојатанишзеве нинзнитаозиди 
мол коговишиевве или 10 имнивлот имихмооћишивло и 0 элоэма емотоа чеховонамнод 
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гоф ен нееехоциеие190 ханчџоу то ияйодо 909049 'анало я охлизен волиџод» еходяно | | 


“нин 
-евоптлдодо винәнеах нит ахозашош ен члинеах 1ӘАПәно ниневотАаодо манамэме зоа 


НИНУЧЯОПХаоЗоО ОДОЙЯВиЯЗа! ОПАЗН ЗИНЗНУЯХ + 


'имлетаа ихводионеишво нинанАноц снаџоп 


2 (с вошп вчоф) вомиелај ов1одницоя заталалојаавлооо 9ннонох ияжеше о ‘члелино 

19Абэно ниневопАдодо волнашаџе ханчиз9шо винеао5ёчиоцои нләсв од ‘эиневэмиа|| 

РАД "Х6 | лонивеј 

-202 мо ор монавед ехнәии – одхоф иинколоова иди аинанишевХ зоннањлџо | | ‘иинажонон 
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`в1еахез ихньецАх зитоАдийтнепоиво а иохнашиолоф 2 Аооовя оди 
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-девоп иохіәтәа 2 члиповеиоди онжои ижиин?) идьаши Адопо оАтониведиен ен я: Ания 
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‘иэтовиаеанен 2 овои иониижее я1Аннича Ажеочот виінияо и иэтениаеацен 2 хоһоах 
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анне, 


я лдеф иғаніиїпес 01 лоф 


а а ои тета аи псе ата па а патака а авио а аса атар тоа увала 


еме етене тс лал зна волети но аи 


гачам 


